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SECCION 1.

CARTA DE INVITACION

PROCESQO POR COMPARACION DE PRECIOS No. SM2015-2-16-CP-B-MINSAL/16

Fecha: 25 Mayo 2016

Empresa: Ref.  CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE
Direccic’m: DE INVERSION DEL FONDO MESOAMERICANQ DE SALUD No.
Contacto: GRT/HE — 14650 — ES, GRT/HE — 14651 — ES, con el Banco
Teléfono: Interamericano de Desarrollo {BID) para financiar el costo del

Fondo Mesoamericano de Salud. Invitacidn al proceso de
Comparacion de Precios para la “ABQUISICION DE EQUIPO
MEDICO BASICO PARA LOS ECOS ESTABLECIDOS EN LOS
MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMERICA”

Estimados Sefiores

El Gobierno de la Republica de El Salvador ha suscrito un CONVENIO INDIVIDUAL DE
FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSION DEL FONDO MESOAMERICANO DE SALUD
No. GRT/HE — 14650 —~ ES, GRT/HE — 14651 — ES, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para financiar el costo del Fondo Mesoamericano de Salud, se propone utilizar parte de los
fondos de este convenio para efectuar los pagos bajo el Contrato: “ADQUISICION DE EQUIPO
MEDICO BASICO PARA LOS ECOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD
MESOAMERICA”

En este sentido, conociendo los antecedentes de su empresa, la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional {(UACI), tiene el agrado de invitarle mediante un concurso por
Comparacion de Precios, para la “ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO BASICO PARA LOS ECOS
ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMERICA”, bajo las especificaciones
técnicas que se encuentran detalladas en los documentos adjuntos.

La adquisicién se sujetara a las disposiciones def contrato de préstamo entre el MINSAL vy el BID,
por lo cual se hace necesario que los bienes ofertados sean originarios de los paises miembros

del BID, cuya lista se adjunta.

Las condiciones generales de este proceso son las siguientes:
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1. Elvalor referencial estimado para la adquisicion de los bienes es de US $115,665.00. Las ofertas
se presentaran en US Ddlares y los pagos se efectuaran en la misma moneda.

2. Laprovision de los bienes sera contratada con cargo a los recursos del Programa arriba sefalado.

3. Elprecio de la oferta debera cubrir el valor de los bienes y todo lo necesario para la provision de
los mismos a plena satisfaccion de la Entidad en: Almacén El Paraiso. Final 62 Calle Oriente
No0.1105, Col. El Paraiso, Barrio San Esteban, S.S.

4. El pago se realizara en Dolares de Estados Unidos de Norte América, a mas tardar 30 dias
calendario después de presentada la factura y acta de recepcidn u otro documento que se
establezca en el Contrato u Orden de Compra que se suscriba.

5. Los oferentes deberan presentar ofertas por la totalidad de los bienes o por uno 0 mas items y
la adjudicacion se realizara por la totalidad de los bienes o por cada uno de los items.

6. Ningln Oferente podra presentar mas de una oferta para un mismo bien.

7. No se podran presentar ofertas alternativas.

8. Las ofertas deberan tener un periodo de validez no menor a SESENTA (60) dias calendario, a
partir de la fecha limite de presentacion.

9. Presentar su oferta a nombre de: UACI/MINSAL, CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO
NO REEMBOLSABLE DE INVERSION DEL FONDO MESOAMERICANO DE SALUD No. GRT/HE —
14650 — ES, GRT/HE — 14651 — ES, “ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO BASICO PARA LOS ECOS
ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMERICA”mediante carta firmada y
sellada, entregar en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
(UACI), Ministerio de Salud, Calle Arce #827, San Salvador, El Salvador. Se solicita presentar
su oferta a mas tardar el dia 15 de junio de 2016, hasta las 3:30 p.m.

10. Si necesita aclaracion de los términos indicados, o encontrare contradicciones, discrepancias u
omisiones en ellos, debera de notificarlo por escrito a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional del Ministerio de Salud, por medio de correo electrénico
uaci@salud.gob.sv; o por escrito a la direccion del MINSAL calle Arce N° 827, San Salvador El
Salvador. A mas tardar el dia 31 de mayo de 2016, las cuales seran solventadas por escrito a
mas tardar el dia 08 de junio 2016.

11. EI MINSAL podra dejar sin efecto el proceso, de asi convenir a los intereses institucionales.

Los resultados del presente proceso seran comunicados a cada uno de los participantes.

Atentamente,

S \
__("/;‘:, Salv 1\60}..
aolvader,

Licda. Isela de los Angeles Meji vadot, 22
Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
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SECCION 2.

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

OBJETO DE LA CONTRATACION

Este proceso tiene como proposito contratar la venta real y efectiva de la “ADQUISICION DE
EQUIPO MEDICO BASICO PARA LOS ECOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD
MESOAMERICA”

PRACTICAS PROHIBIDAS

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar los mas altos niveles
éticos y denunciar al Banco todo acto sospechose de constituir una Practica Prohibida del
cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccidn y las negociaciones
o la ejecucién de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden: (i) practicas corruptas;
(i) précticas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas colusorias y {v) practicas
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (Oll} del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sancién para la resolucidn de casos. Asimismo, el Banco ha
celebrado acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos d&rganos
sancionadores.

Y todo lo que se establece en la Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras financiadas
por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9.

PRECIO DE LA OFERTA

El precio de la oferta deberé cubrir el valor de los servicios y la entrega, asi como los costos
directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente
todo lo necesario para entregar los bienes y servicios conexos a plena satisfaccion del
MINSAL.
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Las propuestas deben ser presentadas por la totalidad de los bienes o por uno o mas items
y la adjudicacion se realizara de igual forma.

PLAZO DE ENTREGA

La entidad requiere la entrega de los bienes 45 dias calendario, después de distribuido el
contrato u orden de compra.

PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener un periodo de validez no menor de SESENTA (60} dias calendario,
a partir de la fecha limite de presentacién.

PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA OFERTA

Los documentos deben presentarse en forma clara y completa, foliados y rubricados, sin
enmiendas o borrones.

Debe presentar su oferta a nombre de: UACI/MINSAL. CONVENIO INDIVIDUAL DE
FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSION DEL FONDO MESOAMERICANO DE
SALUD No. GRT/HE — 14650 — ES, GRT/HE — 14651 - ES, No. SM2015-2-16-CP-B-
MINSAL/16 “ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO BASICO PARA LOS ECOS ESTABLECIDOS
EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMERICA"mediante carta firmada y sellada,
entregada en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
UACI, Ministerio de Salud, Calle Arce #827, San Salvador, El Salvador.

No se aceptaran ofertas enviadas por correo convencional o electrénico, fax, o presentadas
fuera de la hora limite establecida.

El ejecutor recibira la oferta y conferird un comprobante de recepcion
La oferta contendra:

Carta de Presentacién y Compromiso

Resumen de la Oferta

Detalle de la Oferta

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas

Cualquier otro documento, dato técnico, detalle o catdlogo que permita a la entidad
tener una mejor comprension de los servicios o bienes propuestos, asi como del respaldo
técnico y experiencia de la firma.
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Los documentos que se refieren a los numerales 1, 2 y 3 antes mencionados, deberan
prepararse segin los modelos que se adjuntan {Formularios 1 a 4) y estar debidamente
firmados por el Representante Legal del oferente.

RECHAZO DE LAS OFERTAS
Las ofertas que contengan errores u omisiones no subsanables, seran rechazadas.
Son causas para el rechazo de ofertas, las siguientes:

a) Cuando no se ajusten sustancialmente y en todos sus aspectos a estos Formularios.
b) Cuando los documentos estén incompletos a tal punto que esta circunstancia no permita
su evaluacion y no sea posible solicitar una aclaracion respecto de los mismos.

¢} Sino estuviese firmada la Carta de Presentacién y Compromiso y el Resumen de la oferta.
d) SilosBienes ofertados no cumplen con las Especificaciones Técnicas minimas requeridas
e) Sisellegase a comprobar que la Oferta u Oferente estan inmersos en practicas corruptas.
f} Silos bienes o servicios ofertados no son provenientes de paises miembros del BID.

CRITERIO DE ADJUDICACION

Ei MINSAL adjudicara los bienes al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas
baja en precio y cumpla sustancialmente con las especificaciones técnicas requeridas.

TIiPO DE CONTRATO

El contrato u orden de compra a celebrarse, sera con base al modelo utilizado en el
MINSAL adaptado para el proyecto e incorporara lo establecido en la oferta del
adjudicatario.

Los bienes se contrataran bajo la modalidad de precios fijos.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOQ {CUANDO APLIQUE)

Después de distribuido el contrato, el contratista presentara al Contratante una garantia
de cumplimiento de contrato (Fianza pagadera a la vista o garantia bancaria, Anexo 2 y 2a
del documento de Comparacion de Precios) por el CINCO POR CIENTO {5%) del valor del
contrato, extendida a favor del Ministerio de Salud, emitida por un Banco o Afianzadora
o Aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de
Et Salvador.
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Debera ser presentada a mas tardar diez (10) dias habiles después de distribuido el
contrato

Esta garantia debera mantener su vigencia 1 aflo después de la recepcién final de
fos bienes, posterior a dicha recepcion, sera devuelta al Contratista.

AUMENTO Y DISMINUCION DE CANTIDADES

El maximo porcentaje en que las cantidades podran ser aumentadas es: veinte por ciento
{20%} El maximo porcentaje en que las cantidades podran ser disminuidas es: veinte por
ciento (20%;

Cuando no excedan el porcentaje y la cantidad sea un nimero entero.
INCUMPLIMIENTOS

En caso de mora en el cumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones emanadas
del contrato segun sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso en la
entrega de los servicios sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del
contrato.

s
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SECCION 3.
LISTA DE BIENES Y SERVICIOS
No. DE CODIGO NOMBRE DELBIEN O |CANTIDAD | UNIDAD DE ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL BIEN
ITEM MINSAL SERVICIO MEDIDA
Descripcién
. Bdscula de Pedestal
. Plataforma sdélida fabricada en acero, revestida de alfombra
antideslizante.
. Capacidad aproximada de peso a medir 400 b. (181 Kg)
. Con margen de medicion de error deberd ser
aproximadamente de 4 onzas 6 100 gramos
. Tallimetro con escala entre 76 cm a 200 ¢m (30" a 78”) en
incrementos aproximados de %” d de 1/2 cm
. La graduacién de las escalas deberd estar en libras y kilogramos
para el peso, y en centimetros y pulgadas para la talia.
Caracteristicas de las escalas:
De facil lectura tanto para el peso como para la talla
Maediciones Integradas.
BASCULA DE ADULTO Marcas en bajo relieve, no pegadas al pedestal de la bascula.
1 60302075 CON TALLIMETRO 32 c/v Metalica y con movimiento de la aguja indicadora por medio de riel.
Debe poseer faci! sistema de calibracion.
. Fabricado bajo la norma: 1SO 13485:2003.
. Aprobada su comercializacién por alguna de las siguientes
organizaciones: PMDA, JIS, 93/42 EEC de la Comunidad Europea, o
FDA. (Presentar documentacion de respaldo).
Caracteristicas Mecanicas
J Deberd estar hecha de metal resistente, para uso pesado,
resistente a la corrosién.
. Pintada al horno, lavable, resistente a los liquidos de
desinfeccion de uso hospitalario.
. Preferiblemente color blanco.
. De f4cil transporte, con sistema de rodamiento al inclinarla.
. Con sistema de contra pesos y/o resortes.
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Condiciones de Recepcién

Se entregard a entera satisfaccion del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del Contrato.

Informacidn Técnica requerida

Manual de operacién en castellano.

Garantia

Garantia contra desperfectos de fabricaciéon de un afio a partir de la
entrega de conformidad.

Descripcion

. Estructura metalica pintada al horno, con gabinete de 2
puertas y 2 gavetas.

L Con tallimetro para nifios recién nacidos y lactantes.

. Con topes para cabeza y pies, uno de ellos deslizable sobre el
tablero que permita medidas comprendidas entre 25 em a 100 cm.
aproximadamente (+/- 1 mm). El tallimetro debe estar entre los topes,
para facilitar la medicion.

. Bascula de mesa, con capacidad de medir pesos de al menos
50 Libras (20 Kilogramos). No debera de estar integrada al gabinete.
. La graduacién de las escalas deberd estar en Libras y
BASCULA PARA RECIEN - I(((;[(())gsrealrirgzs?ara el peso. La resolucion minima serd de 30 gramos
60302100 NACIDO ¥ LACTANTE 34 . Mecanismo para bloguear béscula interna
CON INFANTOMETRO . -
. Incluir colchoneta de espuma de 1” de espesor con tapiz
resistente y de facil limpieza, de preferencia con motivos infantiles.
. Con accesorio para colocar papel de rollo tipo toalla de

estructura con material resistente.
Caracteristicas Mecdanicas

. Tablero de material pldstico de alta durabilidad, resistente a los
impactos y rayones.

. Topes plasticos de alta duracion con deslizamiento suave para
cabeza y pies.

. El gabinete debera estar hecho de metal resistente.

. Con sistema de contra pesos y/o resortes, con peso deslizante.
. Con escalas de facil lectura.

10
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. Base resistente, pintada al horno, lavable.

Condiciones de Recepcidn

Se entregara a entera satisfaccion del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento de! Contrato.

Informacién Técnica requerida

Manual de operacién en castellano.

Garantia

Garantia contra desperfectos de fabricacion de un afo a partir de la
entrega de conformidad.

Descripcién

» Detector fetal para uso en consulta general, ginecologia y

obstetricia: en embarazo v labor de parto.

. Para deteccion de latido fetal, con transductor desmontable de

2 0 3 MHz, {audio solamente). Con parlante integrado. Con regulador

de volumen.

. El funcionamiento del equipo con baterias de litio recargable,

como fuente de energia principal.

. Con visualizacién en pantalla y medicion de frecuencia cardiaca

en un rango aproximado de 60-210 LPM.

. Precisién: 2%

. Con alarma que indique cuandoe el ritmo cardiaco del feto esta
3 60302178 DOPLER FETAL PORTATIL 56 c/u por debajo de 110 LPM o arriba de 140 LPM.

. Con estuche protector resistente

. Fabricacidn bajo norma [SO 13485

. Aprobada su comercializacidon por alguna de las siguientes

organizacicnes: PMDA, JIS, 93/42 EEC de |la Comunidad Europea, CSA,
o FDA. (Presentar documentacién de respaldo).

Caracteristicas Eléctricas

. Con cargador independiente para la bateria que funcione con
120 VAC +/-10%, Frecuencia 60 Hertz.

. Tipo de seguridad eléctrica: BF segin norma IEC 60-601-1 o su
equivalente.

Caracteristicas Mecanicas

Portatil, pequefio, ligero.

11
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Condiciones de Recepcion

Se entregara a entera satisfaccién del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del Contrato.

Informacion Técnica requerida

Manual de operacion en castellano.

Manual de partes en castellano o en inglés.

Garantia

Garantia contra desperfectos de fabricacidn de un afio a partir de la
entrega de conformidad.

60302300

ESTETOSCOPIO
BIAURICULAR PARA
ADULTO DOBLE
CAMPANA

120

c/u

Descripcion

. Estetoscopio biauricular para aduito, de uso profesional.

. De doble campana

. Olivas intercambiables, blandas, fabricadas de silicdn o goma.
. Arco cromado, ajustable mediante giro, con fleje externo

. 1 tubo en “Y” de PVC resistente, para aislar sonido no deseado,

libre de latex, con vias de conduccion del sonido separadas para el oido
izquierdo y derecho, longitud total de 72 cm como minimo a 77 ¢m
como maximo

. Diafragma liso, especial para una auscultacion perfecta, para
detectar una amplia gama de frecuencias de sonido, @ 48 mm, con
anillos de proteccion contra el frio especialmente planos y suaves para
una adaptacién optima a la piel

NORMATIVAS:

. Fabricado bajo la norma: SO 13485:2003 (Presentar
documentacién de respaldo).

. Aprobada su comercializacién por alguna de las siguientes

organizaciones: PMDA, JI$,93/42 EEC de |a Comunidad Europea, o FDA.
(Presentar documentacién de respaldo).

Caracteristicas Mecdnicas

Campana fabricada en acero inoxidable, ajustable mediante giro, con
fleje externo preferiblemente de hule.

De alta durabilidad.

EL SALVADCR
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Accesorios adicionales

2 membranas de repuesto por equipo.

1 juego de olivas.

Condiciones de Recepcion

Se entregara a entera satisfaccion del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del Contrato.

Informacion Técnica requerida

Manual de operacion en castellano.

Garantia

Garantia contra desperfectos de fabricacién de un afio a partir de la
entrega de conformidad.

Descripcion

. Estetoscopio biauricular pedidtrico, de uso profesional.

. De doble campana.

» Olivas intercambiables, blandas, fabricadas de silicon o goma.
. Arco cromado mate ajustable mediante giro, con fleje externo
. 1tubo en “Y” de PVC resistente, para aislar sonido no deseado,

libre de latex, con vias de conduccion del sonido separadas para el cido
izquierde y derecho, langitud total de 72 em como minime a 77 cm
como maximo

ESTETOSCOPIO . Diafragma !ISO, especial para un'a ausculta_cmn perfect_a, para
detectar una amplia gama de frecuencias de sonido, con anillos de

BIAURICULAR L . .

60302325 69 proteccién contra el frio especialmente planos y suaves para una
PEDIATRICO DOBLE e . .
CAMPANA c/u adaptacion éptima a la piel

NORMATIVAS:
. Fabricado bajo la norma: 150 13485:2003
. Aprobada su comercializacion por alguna de las siguientes

organizaciones: PMDA, JIS, 93/42 EEC de la Comunidad Europea, o FDA.
(Presentar documentacidn de respaldo).

Caracteristicas Mecanicas

Campana fabricada en acero inoxidable, ajustable mediante giro, con
fleje externo preferiblemente de hule.

De alta durabilidad.

13
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Accesorios adicionales

2 membranas de repuesto por equipo.

1 juego de olivas.

Condiciones de Recepcién

Se entregara a entera satisfaccién del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del Contrato.

Informacion Técnica requerida

Manual de operacién en castellano.

Garantia

Garantia contra desperfectos de fabricacion de un afio a partir de la
entrega de conformidad.

Descripcion

e Lampara para examen tipo cuello de ganso metdlica, flexible,
giratoria, con pantaila reflejante que incremente la intensidad y
uniformidad de la luz, con barrera de proteccién calorifica en la
parte superior de la lampara.

. Montado en base metdlica rodable con altura regulable
. Bombillo tipo LED de luz blanca con rosca tipo E27 {tipo
corriente), potencia en un rango entre 5 — 10 watts.
. Con interruptor eléctrico ubicado en la cabeza de la [dAmpara.
. Cuerpo flexible, con altura regulable, aproximada de 85-150
LAMPARA PARA cm
60302400 EXAMEN TIPO CUELLO 62 c/uU . Fabricado bajo la norma: I1SO 13485:2003
DE GANSO Caracteristicas Eléctricas

Voltaje: 120 VCA + 10%, 60 Hz, Fases: 1

Cordon de alimentacion con tomacorriente macho polarizado, de al
menos 2 metros de largo

Caracteristicas Mecanicas

De metal resistente con acabado cromado, auto soportado en base
rodable de 4 é 5 rodos conductivos.

Condiciones de Recepcion

Se entregard a entera satisfaccion del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del Contrato.
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Informacion Técnica requerida

Manual de operacidn en castellano.

Garantia

Garantia contra desperfectos de fabricacion de un afio a partir de la
entrega de conformidad.

Descripcion

Martillo (tipo buck) de mango cromado preferiblemente.

Largo aproximado 7 3/4" de largo (19 cm.)

Cabeza de caucho duro

Con accesorio para la determinacién de la sensibilidad de |a piel.
Condiciones de Recepcidn

60302500 MARTILLO DE REFLEJOS 69 C/u Se entregara a entera satisfaccién del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del Contrato.

Informacion Técnica requerida

Manual de operacidn en castellano.

Garantia

Garantia contra desperfectos de fabricacién de un afic a partir de |a
entrega de conformidad.

Descripcion

Set de Diagnostico que consta de:

. Mango de acero inoxidable, con bateria integrado, recargable,

de funcionamiento a través de bateria recargable {el cual debe permitir

la conexidon directa a toma corriente), ademds funcionamiento a

baterias tamafio C de 1.5 VDC, capaz de acoplarse y accionar a:

* Otoscopio de diagnostico completo con espéculos reusables,

60302630 OTO-OFTALMOSCOPIO 38 tamafios aproximados de 2, 3, 4, y 5 mm, con ldmpara halégena o

PORTATIL, COMPLETO c/u LED de luz fria e lluminador de garganta.

e Oftalmoscopio estandar con lampara halégena o LED de luz fria sin
reflejos, con 20 lentes como minimo, desde -25 a +40 dioptrias, con
apoyo de goma, para la ceja, disefio de lentes iluminados.

e El set de instrumentos deberd ir todo en un estuche compacto,
seguro y resistente con cierre de cremallera u otro sistema.
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CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSION DEL FONDO MESOAMERICANO DE SALUD e [

Accesorios incluidos por equipo:

¢ En caso de utilizar bombilla haldégena, deberd incluir 2 repuestos
{uno para otoscopio y uno para el oftalmoscopio).

s Incluir al menos 10 espéculos reusables para cada tamafio de 2, 3,

4,y5mm.
NORMATIVAS:
. Fabricado bajo norma: SO 13485:2003. (Presentar
documentacién de respaldo).
. Aprobada su comercializacidn por alguna de las siguientes

organizaciones: PMDA, JIS, 93/42 EEC de |a Comunidad Europea, o FDA.
{Presentar documentacion de respaldo).

Caracteristicas Eléctricas

Voltaje de trabajo a baterias (VCD),

Si funciona por medio de baterias recargables incluir el cargador de
baterias con conexion a 120VCA £10%, 60Hz, 1 fase.

Caracteristicas Mecanicas

Mango de acero inoxidable, incluye accesorio para convertir el mango
a bateria recargable.

Condicienes de Recepcion

Se entregara a entera satisfaccion del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del Contrato.

Informacion Técnica requerida

Manual de operacidn en castellano.

Garantia

Garantia contra desperfectos de fabricacién de un afto a partir de la
entrega de conformidad.

Descripcidn
TENSIOMETRO ;00 mmT:;s::;n:qtr;o:;eprg::ﬁ?e mano, con escala de medida de 0-
60302870 | ANEROIDE ADULTO CON 134 /U . Mandmetro ﬁp; reloj
BRAZALETES
. Dos tubos
. Carcasa cromada o carcasa resistente de plastico/metal.

EL SALVADOR
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. Brazalete de nylon, facilmente lavable y resistente al uso

frecuente, con sistema de fijacion velcro, gue permita la salida de aire
de manera suave y uniforme y bolsa de insuflacidn

. Pinza metdlica inoxidable para enganchar el manémetro al
brazalete
. Pera de hule para inflar el brazalete, resistente al uso

frecuente, con valvula de purga de precision, con ajuste fino y sin
desgaste y Microfiltro para proteger la vdlvula de purga de aire y el
sistema de medicién.

. Para uso en brazo adulto, y ser utilizado con el método
auscultatorio
. Proteccidn antishock (Presentar certificado de fabrica que

garantice |a proteccién de descalibracion por caidas).
Accesorios incluidos:

e Unamangay pera de hule, libre de latex, para adulto, reusable

s Estuche o caja para guardarlo, de alta durabilidad.
NORMATIVAS:
. Fabricado bajo las normas: ISO 13485:2003 y ANSI/AAMI/ISO
81060-1:2007/(R) 2013. {Presentar documentacion de respaldo).
. Aprobada su comercializacidon por alguna de las siguientes
organizaciones: PMDA, JIS, 93/42 EEC de la Comunidad Eurcpea, o FDA.
{Presentar documentacion de respaldo).
Deberan presentar muestra
Caracteristicas Mecanicas
. Manga de material flexible, cubierta con nylon
Condiciones de Recepcidn
Se entregard a entera satisfaccién del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del Contrato.
Informacion Técnica requerida
Manual de operacidn en castellano.
Garantia
Garantia contra desperfectos de fabricacion de un afio a partir de la
entrega de conformidad.

17
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60302875

TENSIOMETRO
ANEROIDE PEDIATRICO
DE TRES BRAZALETES

71

c/u

frecuente, con valvula de purga de precisién, con ajuste fino y sin
desgaste y Microfiltro para proteger la valvula de purga de aire y el
sistema de medicion

. Para uso en brazo de nifio, lactante y neonato, y ser utilizado

con el método auscultatorio

. Con proteccién antishock (Presentar certificado de fabrica que

garantice la proteccion de descalibracién por caidas).

. Con capacidad para calibrar a cero.

Accesorios incluidos por equipo:

. Estuche, con cierre de alta durabilidad

. Una manga de hule libre de latex Neonatal (nifios de 0-28 dias)
reusable y bolsa de tela resistente con cierre de velcro

. Una manga de hule libre de |atex para lactantes {1 -24 meses)
reusable y bolsa de tela resistente con cierre de velcro

. Una manga de hule libre de latex pediatrica pre-escolar y

escolar (nifios de 2-7 afios) reusable y bolsa de tela resistente con
cierre de velcro

. Con sistema de acople répido para el intercambio de mangas.
. Una pera de hule con vélvula metalica de control.

. Fabricado bajo la norma: ISO 13485:2003.

. Aprobada su comercializacidn por alguna de las siguientes

organizaciones: PMDA, 11§, 93/42 EEC de la Comunidad Eurcpea, o FDA.
(Presentar documentacién de respaido).

Deberan presentar muestra

Caracteristicas Mecanicas

. Mangas de material flexible cubierta con tela resistente.

X MINISTERIO DE SALUD EL SALVADOR
M,a‘?‘ CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSION DEL FONDO MESOAMERICANO DE SALUD %
Descripcion
. Tensiometro anergide de mano
. Con escala de 0-300 mm Hg con precision de £ 3 mm Hg
. Manodmetro tipo reloj
. Dos tubos
. Carcasa cromada o carcasa resistente de plastico/metal.
. Portétil con cierre de manga, por medio de banda velcro.
. Pera de hule para inflar el brazalete, resistente al uso

18
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CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBQOLSABLE DE INVERSION DEL FONDC MESOAMERICANG DE SALUD

Condiciones de Recepcidn

Se entregaré a entera satisfaccién del encargado de administrar y dar
seguimiento a! cumplimiento del Contrato.

Informacion Técnica requerida

Manual de operacion en castellano.

Garantia

Garantia contra desperfectos de fabricacion de un afio a partir de la
entrega de conformidad.
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M CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSION DEL FONDO
L MESOAMERICANC DE SALUD
SECCION 4,
FORMULARIOS DE OFERTA

Formulario Contenido

No.

1. Informacion del Oferente

2. Carta de Presentacion y Compromiso

3, Resumen de la oferta

4, Detalle de la oferta

5. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas

EL

SALVAGOR
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MESOAMERICANO DE SALUD SR

Formulario No.1.1

DATOS GENERALES DEL OFERENTE
(PERSONAS NATURALES)

NOMBRE:

DIRECCION:  Ciudad:
Calle y No.:
Teléfono(s):
Facsimil:
Correo electrénico:

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Sélo si es diferente a la indicada arriba)
No. DE DUI O PASAPORTE:

No. DE NIT

No. DE IVA

TITULO PROFESIONAL:

RAMAS DE ESPECIALIZACION: 1:

2
3:
{Lugar y Fecha) (Firma completa)
Adjuntar copia de:
DUI O PASAPORTE
NIT
TARJETA DE IVA
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Wy CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSION DELFONDO £ SAIVADCOR

i =
By MESOAMERICANC DE SALUD A

Formulario No.1.2

DATOS GENERALES DEL OFERENTE
(PERSONAS JURIDICAS)

NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION: Ciudad:
Calle y No:
Teléfono(s):
Facsimil:
Correo electrénico:

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: {S6lo si es diferente a la indicada arriba)
DIRECTIVOS: PRESIDENTE:

GERENTE (Y/O) APODERADO:

FINANCIERO O QUIEN HAGA SUS VECES;

REPRESENTANTE TECNICO:

CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (Lugar) v (Fecha)

SOCIOS : Nombre Nacionalidad Porcentaje
(Lugar y Fecha) (Firma completa del representante Legal)
Adjuntar:

Credencial del Representante legal

Escritura de constitucion y modificaciones si las hubiese (si se firmara contrato)
Copia de DUI o Pasaporte del representante legal

Copia de tarjeta de IVA

Copia de NIT
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Formulario No.1.3

DATOS GENERALES DEL OFERENTE
(ASOCIACION)

IDENTIFICACION DE LA ASOCIACION:
NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:
DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA: Ciudad:
Calle:
Teléfono(s}):

Facsimil:
Correo electrdénico:

MIEMBROS DE LA ASOCIACION:

Nombre Nacionalidad Porcentaje

{Lugar y Fecha) {Firma completa del Rep. Legal o Apoderado)
Adjuntar:
1. Copia simple del Convenio de Constitucion de fa ASOCIACION o de intencidn de conformarla.

2. La ASOCIACION extranjera adjudicataria, antes de la suscripcion del contrato, deberd domiciliarse
en el pais,
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Formulario No. 2

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Sefor

Atendiendo la invitacion recibida para participar en el proceso de Comparacién de Precios
No. SM2015-2-16-CP-B-MINSAL/16, para la “ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO BASICO
PARA LOS ECOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD
MESOAMERICA” efectuada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,
luego de examinar las especificaciones técnicas recibidas, presento la oferta para la venta
real y efectiva de la “ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO BASICO PARA LOS ECOS
ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMERICA” para ser entregados en
. detallados en los documentos adjuntos a esta carta.

Al presentar la propuesta como {persona natural, persona
juridica o asociacién, segln aplique), declaro bajo juramento, gue:

1. Eloferente no se halla incluido en ninguna de las prohibiciones que le impiden contratar
con el Estado Salvadorefio, ni con las entidades del sector publico de El Salvador.

2. Los equipos y materiales a ser utilizados en la prestacion de los servicios son originarios
de paises miembros del BID.

3. Se compromete a entregar los bienes, con sujecion a los requisitos que se estipulan en
las Especificaciones Técnicas y por los precios detallados en la Oferta.

4. Garantiza la veracidad y exactitud de la informacién y las declaraciones incluidas en los
documentos de la propuesta, formularios y otros anexos.

5. Se compromete a denunciar cualquier acto relacionado con fraude y corrupcion que
fuere de su conocimiento durante el desarrollo del proceso.

Atentamente,
Nombre y firma del Representante Legal

Nombre de la Empresa
{lugar y fecha)
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Formulario No. 3
RESUMEN DE LA OFERTA

Sefior (a)

Atendiendo la invitacion recibida para participar en el procesc de Comparacion de  Preciocs
No. SM2015-2-16-CP-B-MINSAL/16, para |a contratacion de la “ADQUISICION DE EQUIPO
MEDICO BASICO PARA LOS ECOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD
MESOAMERICA” a ser entregados en , por la cantidad de US Dolares
(USS ), suma gue incluye el valor del IVA. Este monto se establece de conformidad
con el detalle que consta en la oferta adjunta.

Se compromete a entregar {(breve descripcién de los bienes), a ser entregados
en , en un plazo maximo de dias contados a partir de la fecha de

distribucion del Contrato.

La presente oferta tiene una validez de dias calendario a partir de la fecha limite de
presentacidon.

Los equipos tiene una garantia técnica de afiofs )

Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal
Nombre de la Empresa
{Lugar y fecha)

SAVADOR
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A MINISTERIO DE SALUD
¢ CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSION DEL FONDO
Bt MESOAMERICANG DE SALUD
Formulario No. 4
DETALLE DE LA OFERTA
No. NOMBRE DEL BIEN O UNIDAD PRECIO
ITEM SERVICIO CANTIDAD DE UNITARIO PRECIO TOTAL
MEDIDA
BASCULA DE ADULTO CON
1 TALLIMETRO 32 ¢/u
BASCULA PARA RECIEN
2 NACIDO Y LACTANTE CON 34 /U
INFANTOMETRO
3 DOPLER FETAL PORTATIL 56
c/u
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR
4 PARA ADULTO DOBLE 120 c/u
CAMPANA
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR
5 PEDIATRICO DOBLE 69 c/U
CAMPANA
LAMPARA PARA EXAMEN
6 TIPO CUELLO DE GANSO 62 c/u
7 MARTILLO DE REFLE}OS 69 c/fu
OTO-OFTALMOSCOPIO
8 PORTATIL, COMPLETO 38 c/v
TENSIOMETRO ANEROIDE
9 ADULTO CON BRAZALETES 134 c/v
TENSIOMETRO ANEROIDE
10 PEDIATRICC DE TRES 71 c/u
BRAZALETES
TOTAL INCLUYENDO IVA

Nombre y firma del Representante
Nombre de la Empresa
(lugar y fecha)
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MINISTERIO DE SALUD

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

EL SALVADOR

Formulario No. 5

. Fabricado bajo la norma: ISO 13485:2003.

. Aprobada su comercializacion por alguna de las siguientes organizaciones:
PMDA, JIS, 93/42 EEC de la Comunidad Europea, o FDA. (Presentar documentacion
de respaido).

Caracteristicas Mecdnicas

. Debera estar hecha de metal resistente, para uso pesado, resistente a la
corrosién.

. Pintada al horno, lavable, resistente a los liquidos de desinfeccién de uso
hospitalario.

. Preferiblemente color blanco.

. De facil transporte, con sistema de rodamiento al inclinarla.

) Con sistema de contra pesos y/o resortes.

iTEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS
No

Descripcién
. Bascula de Pedestal
. Plataforma sélida fabricada en acero, revestida de alfombra antideslizante.
. Capacidad aproximada de peso a medir 400 Ib. (181 Kg)
. Con margen de medicién de error debera ser aproximadamente de 4 onzas
6 100 gramos
. Talliretro con escala entre 76 cm a 200 c¢m (30" a 78"} en incrementos
aproximados de 4" é de 1/2 cm
. La graduacion de las escalas debera estar en libras y kilogramos para el
peso, y en centimetros y pulgadas para la talla.
Caracteristicas de las escalas:
De fécil fectura tanto para el peso como para la talla
Mediciones Integradas.

BASCULA DE Marcas en bajo relieve, no pegadas al pedestal de la bascula.

1 ADULTO CON Metélica y con movimiento de la aguja indicadora por medio de riel.
TALLIMETRO Debe poseer facil sistema de calibracion.
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